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BAG-Bowie & Dick Auswerteschema 
 

BAG-BD-Check II (Best.-Nr. 7563) / BAG-AutoCheck-Kit II (Best.-Nr. 7561) 
 
 
 

       Unbehandelter Indikator / 
       Keine Dampfdurchdringung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
       PASS / BESTANDEN  

Testbedingungen erfüllt:  
 Vollständige Verfärbung der Indikatorfarbe 
von blau nach schwarz.  
Keine unzulässige Restluft vorhanden, 
Dampfdurchdringung erfolgte gleichmäßig.  

 
 
 

 
 

 
 

FAIL / NICHT BESTANDEN  
Testbedingungen nicht erfüllt: 
KEIN einheitlicher Farbumschlag nach 
schwarz. Blaue bis bräunliche Bereiche im 
Zentrum des Indikatorbogens weisen auf die 
Anwesenheit von Restluft im Testpaket hin.  
Testbedingungen überprüfen und Bowie-
Dick-Test wiederholen. 
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BAG-Bowie & Dick Auswerteschema 
 

BAG-BD-Check (Best.-Nr. 7523) / BAG-AutoCheck (Best.-Nr. 7521) 
 
 
 

       Unbehandelter Indikator / 
       Keine Dampfdurchdringung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
       PASS / BESTANDEN  

Testbedingungen erfüllt:  
 Vollständige Verfärbung der Indikatorfarbe 
von hellblau nach schwarz.  
Keine unzulässige Restluft vorhanden, 
Dampfdurchdringung erfolgte gleichmäßig.  

Der Sterilisator ist funktionstauglich.  
 
 

 
 

 
 

FAIL / NICHT BESTANDEN  
Testbedingungen nicht erfüllt: 
KEIN einheitlicher Farbumschlag nach 
schwarz. Blaue bis bräunliche Bereiche im 
Zentrum des Indikatorbogens weisen auf die 
Anwesenheit von Restluft im Testpaket hin.  
Testbedingungen überprüfen und Bowie-
Dick-Test wiederholen. 
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